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Contrôle de la radioactivité de l'eau du Rhône

Balise d'Avignon (Vaucluse)

Voie gamma total Voie gamma [320 keV ; 400 keV]

Limite de détection gamma total Limite de détection gamma [320 keV ; 400 keV]

Seuil d'alerte gamma total Seuil d'alerte gamma [320 keV ; 400 keV]

Evénements

Décembre
2024
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Le bruit de fond sur les 2 voies de mesure est actuellement élevé en raison de la présence de sédiments 
accumulés lors des précédents épisodes pluvieux qui sont progressivement évacués par le système de 
nettoyage automatique de la cuve.


